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本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由国家药品监督管理局提出。
本文件由全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器分技术委员会（SAC/TC10/SC5）归口。
本文件起草单位：
本文件主要起草人：
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消化道酸碱度测量分析设备
[bookmark: _Toc193123713][bookmark: _Toc195607220][bookmark: _Toc195284471][bookmark: _Toc192497738][bookmark: _Toc192837087][bookmark: _Toc196468719][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc192251773][bookmark: _Toc195623368][bookmark: _Toc195710091][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc195709332][bookmark: _Toc196482481][bookmark: _Toc192592676][bookmark: _Toc97195091][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc192842015][bookmark: _Toc192668648][bookmark: _Toc196809946][bookmark: _Toc192665711][bookmark: _Toc196482561][bookmark: _Toc193701595][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc196482501][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc195607010]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了消化道酸碱度测量分析设备的要求，描述了相应的试验方法。
本文件适用于消化道酸碱度测量分析设备（以下简称“设备”）。
[bookmark: _Toc195709333][bookmark: _Toc192668649][bookmark: _Toc192497739][bookmark: _Toc192251774][bookmark: _Toc192592677][bookmark: _Toc192665712][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc97195092][bookmark: _Toc193123714][bookmark: _Toc196482562][bookmark: _Toc196482482][bookmark: _Toc195607221][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc196482502][bookmark: _Toc196809947][bookmark: _Toc192842016][bookmark: _Toc192837088][bookmark: _Toc195607011][bookmark: _Toc193701596][bookmark: _Toc195710092][bookmark: _Toc195284472][bookmark: _Toc196468720][bookmark: _Toc195623369]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 14233.1-2022 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法
GB/T 16886.1-2022 医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验
GB/T 42062/ISO 14971 医疗器械 风险管理对医疗器械的应用
YY/T 0149-2006 不锈钢医用器械 耐腐蚀性能试验方法
YY/T 0466.1-2023 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号  第1部分：通用要求
YY 9706.111-2021 医用电气设备 第1-11部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：在家庭护理环境中使用的医用电气设备和医用电气系统的要求
[bookmark: _Toc97195093][bookmark: _Toc195607012][bookmark: _Toc196482563][bookmark: _Toc193123715][bookmark: _Toc195709334][bookmark: _Toc192251775][bookmark: _Toc196468721][bookmark: _Toc196809948][bookmark: _Toc192668650][bookmark: _Toc195607222][bookmark: _Toc192665713][bookmark: _Toc192497740][bookmark: _Toc195284473][bookmark: _Toc196482503][bookmark: _Toc192592678][bookmark: _Toc192842017][bookmark: _Toc192837089][bookmark: _Toc196482483][bookmark: _Toc195710093][bookmark: _Toc193701597][bookmark: _Toc195623370]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

消化道酸碱度测量分析设备  digestive tract pH monitoring and analysis equipment
消化道酸碱度测量分析设备通常由电极导管、数据接收装置、数据分析软件组成。用于监测胃和食道的pH值、阻抗值等生理参数，对胃食道反流疾病进行评估和诊断。

电极 electrode 
用来与身体组织或体液接触的导电部分。

电极导管 catheter
由导管体、pH传感器、阻抗传感器和导管接头等部件组成，通常导管体采用医用高分子材料制成，将pH传感器和阻抗传感集成在导管体上。

数据接收装置 recorder
通常称数据记录仪。由按键、显示模块和外壳等部件组成，其主要功能是对电极导管进行校准，实时记录患者症状和状态信息，实时处理和存储电极导管采集的pH值和阻抗值，并导入数据分析软件进行分析诊断。

数据分析软件 data analysis software
通过读取数据记录仪或计算机保存的采集数据，生成曲线图；根据读取的数据，自动分析并统计各项参数，形成报告单。

阻抗 impedance  
响应激励电信号，阻止电信号流过电极界面（电阻）和电极界面储存电荷能力（电容）的综合测量值。
[bookmark: _GoBack]
接头connector
连接两个或两个以上部件的连接部分。

标准缓冲液standard Buffer Solution
    一种由弱酸、弱碱及其盐组成的混合溶液，有缓冲容量和抗稀释能力，保持溶液pH值相对稳定。

酸暴露时间百分比acid exposure time
24小时内食管pH值＜4的总时间占总监测时间的百分比，英文缩写AET。
3.10
DeMeester评分 DeMeester Score
	由总AET、立位AET、卧位AET、酸反流次数、长反流次数和最长反流时间6个参数组成的综合评分。
3.11
症状-反流相关性评价参数 Symptom-Reflux Correlation Assessment Parameters
	包括症状指数（symptom index, SI）和症状相关概率（symptom association probability, SAP）两个评价参数。分析时以症状出现前后2分钟为时间窗，如果发生了酸反流事件，则认为症状与该次酸反流相关。当SAP>95%时为阳性，SI>50%为阳性，均提示患者症状与酸反流相关的可能性大。
3.12
总反流次数 Total Number of reflux episodes
所有类型反流事件的发生次数的总和。
[bookmark: _Toc192497741][bookmark: _Toc193701598][bookmark: _Toc192837090][bookmark: _Toc196482504][bookmark: _Toc195710094][bookmark: _Toc192668651][bookmark: _Toc192251776][bookmark: _Toc196482564][bookmark: _Toc196482484][bookmark: _Toc195284474][bookmark: _Toc193123716][bookmark: _Toc192665714][bookmark: _Toc195607013][bookmark: _Toc192842018][bookmark: _Toc192592679][bookmark: _Toc195623371][bookmark: _Toc195607223][bookmark: _Toc196809949][bookmark: _Toc196468722][bookmark: _Toc195709335]要求
[bookmark: _Toc195607224][bookmark: _Toc192837091][bookmark: _Toc196482485][bookmark: _Toc195709336][bookmark: _Toc195284475][bookmark: _Toc192592680][bookmark: _Toc192497742][bookmark: _Toc193123717][bookmark: _Toc195607014][bookmark: _Toc192665715][bookmark: _Toc192251777][bookmark: _Toc196482565][bookmark: _Toc192842019][bookmark: _Toc196468723][bookmark: _Toc196482505][bookmark: _Toc192668652][bookmark: _Toc193701599][bookmark: _Toc196809950][bookmark: _Toc195623372][bookmark: _Toc195710095]工作条件
制造商应在随附文件中规定产品工作条件。
[bookmark: _Toc192592681][bookmark: _Toc192665716][bookmark: _Toc195709337][bookmark: _Toc193701600][bookmark: _Toc195607225][bookmark: _Toc192837092][bookmark: _Toc192668653][bookmark: _Toc195284476][bookmark: _Toc195623373][bookmark: _Toc192842020][bookmark: _Toc193123718][bookmark: _Toc195607015][bookmark: _Toc196482566][bookmark: _Toc196482486][bookmark: _Toc196482506][bookmark: _Toc196468724][bookmark: _Toc192251778][bookmark: _Toc195710096][bookmark: _Toc192497743][bookmark: _Toc196809951]机械性能
[bookmark: _Toc196482567][bookmark: _Toc196482507][bookmark: _Toc196809952]尺寸   
制造商应明确电极导管长度和直径，长度允差±3%或±55mm、直径允差±10%或±0.3mm，取最大值。
[bookmark: _Toc196482508][bookmark: _Toc196482568][bookmark: _Toc196809953]机械强度
电极导管应能承载15N拉力后，不出现断裂现象，且各部件不分离。
[bookmark: _Toc196482509][bookmark: _Toc196482569][bookmark: _Toc196809954]密封性能
电极导管插入人体部分应密封良好，放入水中导管内腔应能承受30kPa压强，3min不漏气。
[bookmark: _Toc196482570][bookmark: _Toc196809955][bookmark: _Toc196482510]刻度标记
电极导管插入人体部分的外表面应有长度刻度标记，刻度标记范围应不少于70cm，且刻度应均匀、线条和字迹端正、清晰易认。
[bookmark: _Toc196482511][bookmark: _Toc196809956][bookmark: _Toc196482571]弯折性能
	电极导管重复弯折100次后，导管各部件不得出现开裂、松脱。
[bookmark: _Toc192497744][bookmark: _Toc192592682][bookmark: _Toc196482572][bookmark: _Toc192251779][bookmark: _Toc192837093][bookmark: _Toc195710097][bookmark: _Toc192842021][bookmark: _Toc193123719][bookmark: _Toc196482487][bookmark: _Toc192665717][bookmark: _Toc195607016][bookmark: _Toc195284477][bookmark: _Toc196468725][bookmark: _Toc195709338][bookmark: _Toc195607226][bookmark: _Toc192668654][bookmark: _Toc196809957][bookmark: _Toc196482512][bookmark: _Toc193701601][bookmark: _Toc195623374]化学性能
[bookmark: _Toc196482513][bookmark: _Toc196482573][bookmark: _Toc196809958]耐腐蚀性
电极导管插入人体部分外表面应能耐受体内消化液的腐蚀，经腐蚀试验后表面不应有腐蚀痕迹。
[bookmark: _Toc196482514][bookmark: _Toc196809959][bookmark: _Toc196482574]还原物质
检验液与同体积的同批空白对照液相比，高锰酸钾溶液[c(KMnO4)=0.002mol/L]消耗量之差不应超过2.0mL。
[bookmark: _Toc196482575][bookmark: _Toc196482515][bookmark: _Toc196809960]重金属
试验液呈现的颜色应不超过质量浓度为5.0μg/mL的标准对照液。
[bookmark: _Toc196482576][bookmark: _Toc196482516][bookmark: _Toc196809961]酸碱度
检验液pH与同批空白对照液对照，pH之差应不超过2.0。
[bookmark: _Toc196482517][bookmark: _Toc196482577][bookmark: _Toc196809962]蒸发残渣
在50mL检验液中，不挥发物总质量应不超过2mg。
[bookmark: _Toc192842022][bookmark: _Toc196482488][bookmark: _Toc196468726][bookmark: _Toc195710098][bookmark: _Toc192497745][bookmark: _Toc195623375][bookmark: _Toc196809963][bookmark: _Toc195607227][bookmark: _Toc196482578][bookmark: _Toc195607017][bookmark: _Toc196482518][bookmark: _Toc192837094][bookmark: _Toc193701602][bookmark: _Toc195284478][bookmark: _Toc192668655][bookmark: _Toc193123720][bookmark: _Toc192592683][bookmark: _Toc195709339][bookmark: _Toc192665718]生物相容性
设备与体内组织和体液接触的部件应进行生物学危害评价。按GB/T 16886.1-2022给出的评价原则和分类要求进行评价并形成文件。
[bookmark: _Toc192842023][bookmark: _Toc192668656][bookmark: _Toc192837095][bookmark: _Toc195607228][bookmark: _Toc193701603][bookmark: _Toc195607018][bookmark: _Toc196482579][bookmark: _Toc195623376][bookmark: _Toc195710099][bookmark: _Toc196482489][bookmark: _Toc196482519][bookmark: _Toc196809964][bookmark: _Toc193123721][bookmark: _Toc195284481][bookmark: _Toc195709340][bookmark: _Toc196468727][bookmark: _Toc192251780][bookmark: _Toc192665719][bookmark: _Toc192497746][bookmark: _Toc192592684]测量准确度
[bookmark: _Toc196482520][bookmark: _Toc196482580][bookmark: _Toc196809965]pH值测量
[bookmark: _Hlk193315491]制造商应规定设备的pH值测量范围和允差，设备pH值测量范围为2～7，允差±0.5。
[bookmark: _Toc196809966][bookmark: _Toc196482581][bookmark: _Toc196482521]阻抗测量（如适用）
制造商应规定设备的阻抗采集范围和允差，阻抗测量范围为200Ω～10kΩ，允差±30Ω或±5%，取其较大值。
[bookmark: _Toc196809967][bookmark: _Toc196482522][bookmark: _Toc196482582]数据采集频率
制造商应在随附文件中规定设备阻抗采集频率和pH采集频率，阻抗采集频率不小于50Hz，pH采集频率不小于1Hz。
[bookmark: _Toc192842024][bookmark: _Toc192668657][bookmark: _Toc192837096][bookmark: _Toc193123722][bookmark: _Toc195709341][bookmark: _Toc195710100][bookmark: _Toc196482490][bookmark: _Toc195607229][bookmark: _Toc195284482][bookmark: _Toc193701604][bookmark: _Toc195623377][bookmark: _Toc196468728][bookmark: _Toc196809968][bookmark: _Toc196482523][bookmark: _Toc196482583][bookmark: _Toc195607019]数据记录仪
[bookmark: _Toc196809969][bookmark: _Toc196482584][bookmark: _Toc196482524]数据记录
数据记录仪应能连续采集并存储数据，存储数据时间应不小于24小时。
[bookmark: _Toc196482525][bookmark: _Toc196482585][bookmark: _Toc196809970]显示信息
[bookmark: _Hlk193403931]数据记录仪测量界面应至少显示pH值、日期、时间、状态信息。
[bookmark: _Toc196482526][bookmark: _Toc196809971][bookmark: _Toc196482586]按键要求
[bookmark: _Hlk193404180]数据记录仪应具备对应的按键能记录检查过程中的状态信息，至少包括进食、平躺、烧心按键。
[bookmark: _Toc192668660][bookmark: _Toc196482527][bookmark: _Toc196482587][bookmark: _Toc192837099][bookmark: _Toc192665721][bookmark: _Toc192592686][bookmark: _Toc192842027][bookmark: _Toc196809972][bookmark: _Toc192497749][bookmark: _Toc192251783]接头连接
接头连接应配合良好、插拔自如，无过松过紧现象。多个接头连接，应有防错误连接措施，通过GB/T 42062/ISO 14971风险管理要求，识别连接错误可能性。
若数据接头存在其他相应的执行标准，应符合相应标准要求。
[bookmark: _Toc196809973][bookmark: _Toc196482528][bookmark: _Toc196482588]防护等级
若设备预期需在家用环境使用，数据记录仪的防护等级应符合YY 9706.111-2021中7.2条和8.3条规定。
[bookmark: _Toc192837097][bookmark: _Toc192668658][bookmark: _Toc195623378][bookmark: _Toc195284483][bookmark: _Toc196482589][bookmark: _Toc196482491][bookmark: _Toc193123723][bookmark: _Toc195710101][bookmark: _Toc195607230][bookmark: _Toc196468729][bookmark: _Toc195607020][bookmark: _Toc195709342][bookmark: _Toc196809974][bookmark: _Toc196482529][bookmark: _Toc192842025][bookmark: _Toc193701605]数据分析软件
[bookmark: _Toc196482590][bookmark: _Toc196482530][bookmark: _Toc196809975]软件功能
通过数据分析软件处理测量数据，数据分析软件应具有以下功能：
患者信息管理功能；
绘图显示和编辑功能；
数据下载或导出功能；
数据处理功能；
报告功能。
[bookmark: _Toc196482591][bookmark: _Toc196809976][bookmark: _Toc196482531]医学参数
数据分析软件自动统计输出的医学参数应至少包括AET（酸暴露时间百分比）、DeMeester评分、症状-反流相关性评价参数、总反流次数。
[bookmark: _Toc196482532][bookmark: _Toc196809977][bookmark: _Toc196482592]说明书
说明书中应明确与数据分析软件相关的内容：
明确数据分析软件的名称、型号、版本和软件具备的功能要求；
应包含软件安装、运行环境、配置、维护、卸载、数据备份、使用限制、输入输出数据类型、接口、访问控制的说明。
[bookmark: _Toc192665727][bookmark: _Toc192592691][bookmark: _Toc192837105][bookmark: _Toc192497753][bookmark: _Toc192668666][bookmark: _Toc192251787][bookmark: _Toc195710104][bookmark: _Toc193701610][bookmark: _Toc193123728][bookmark: _Toc195623382][bookmark: _Toc196482533][bookmark: _Toc195607234][bookmark: _Toc195607023][bookmark: _Toc195284488][bookmark: _Toc196468730][bookmark: _Toc196809978][bookmark: _Toc196482492][bookmark: _Toc196482593][bookmark: _Toc192842033][bookmark: _Toc195709345]试验方法
[bookmark: _Toc192837106][bookmark: _Toc193123729][bookmark: _Toc193701611][bookmark: _Toc192842034][bookmark: _Toc195284489][bookmark: _Toc195709346][bookmark: _Toc195710105][bookmark: _Toc192251788][bookmark: _Toc192668667][bookmark: _Toc192497754][bookmark: _Toc192592692][bookmark: _Toc195623383][bookmark: _Toc196809979][bookmark: _Toc196468731][bookmark: _Toc196482594][bookmark: _Toc195607024][bookmark: _Toc196482534][bookmark: _Toc195607235][bookmark: _Toc196482493][bookmark: _Toc192665728]工作条件
通过检查随附文件，应符合规定。
[bookmark: _Toc196482494][bookmark: _Toc192592693][bookmark: _Toc192665729][bookmark: _Toc192251789][bookmark: _Toc195607025][bookmark: _Toc195710106][bookmark: _Toc193123730][bookmark: _Toc196468732][bookmark: _Toc192497755][bookmark: _Toc192842035][bookmark: _Toc196482595][bookmark: _Toc193701612][bookmark: _Toc192668668][bookmark: _Toc192837107][bookmark: _Toc195284490][bookmark: _Toc196482535][bookmark: _Toc195607236][bookmark: _Toc196809980][bookmark: _Toc195709347][bookmark: _Toc195623384]机械性能
[bookmark: _Toc196482596][bookmark: _Toc196482536][bookmark: _Toc196809981]尺寸
用通用或专用量具测量。
[bookmark: _Toc196482597][bookmark: _Toc196482537][bookmark: _Toc196809982]机械强度
固定导管始端，在其末端水平方向施加15N的静态拉力，持续15s，导管不断裂，各部件不分离。
[bookmark: _Toc196482538][bookmark: _Toc196809983][bookmark: _Toc196482598]密封性能
将电极导管与气压计连接，施加压力30kPa，将导管前端浸没水中，在3min内不应有气泡从电极导管内冒出。
导管刚浸没水中时，可能会冒出些许气泡，应属正常现象。
[bookmark: _Toc196482539][bookmark: _Toc196482599][bookmark: _Toc196809984]刻度标记
目测检查。
[bookmark: _Toc196482540][bookmark: _Toc196482600][bookmark: _Toc196809985]弯折性能
将电极导管插入人体部分，以弯曲半径R为50mm、弯折角度90度的圆弧进行弯折操作，重复弯折100次后，导管各部件不得出现开裂、松脱。
[bookmark: _Toc192497756][bookmark: _Toc196468733][bookmark: _Toc193123731][bookmark: _Toc196482495][bookmark: _Toc192842036][bookmark: _Toc192665730][bookmark: _Toc192251790][bookmark: _Toc192837108][bookmark: _Toc192592694][bookmark: _Toc195284491][bookmark: _Toc192668669][bookmark: _Toc195710107][bookmark: _Toc195709348][bookmark: _Toc195607026][bookmark: _Toc193701613][bookmark: _Toc195607237][bookmark: _Toc196482541][bookmark: _Toc195623385][bookmark: _Toc196809986][bookmark: _Toc196482601]化学性能
[bookmark: _Toc196809987][bookmark: _Toc196482602][bookmark: _Toc196482542]耐腐蚀性
对电极导管远端700mm部分（插入人体部分），按照YY/T 0149-2006中第7章规定的柠檬酸试验法进行试验后，导管表面无任何腐蚀痕迹（a级）。
[bookmark: _Toc196482603][bookmark: _Toc196809988][bookmark: _Toc196482543]还原物质
按GB/T 14233.1-2022中5.2.2条试验。
[bookmark: _Toc196482604][bookmark: _Toc196809989][bookmark: _Toc196482544]重金属
按GB/T 14233.1-2022中5.6条试验。
[bookmark: _Toc196482605][bookmark: _Toc196809990][bookmark: _Toc196482545]酸碱度
按GB/T 14233.1-2022中5.4.1条试验。
[bookmark: _Toc196482546][bookmark: _Toc196482606][bookmark: _Toc196809991]蒸发残渣
按GB/T 14233.1-2022中5.5条试验。
[bookmark: _Toc193123732][bookmark: _Toc193701614][bookmark: _Toc192497757][bookmark: _Toc192665731][bookmark: _Toc192668670][bookmark: _Toc192837109][bookmark: _Toc192842037][bookmark: _Toc195710108][bookmark: _Toc195709349][bookmark: _Toc195623386][bookmark: _Toc195284492][bookmark: _Toc192592695][bookmark: _Toc196809992][bookmark: _Toc195607027][bookmark: _Toc196468734][bookmark: _Toc196482607][bookmark: _Toc196482496][bookmark: _Toc195607238][bookmark: _Toc196482547]生物相容性
[bookmark: _Toc192837110][bookmark: _Toc192842038][bookmark: _Toc192668671][bookmark: _Toc193701615][bookmark: _Toc193123733]按GB/T 16886.1-2022规定的方法和程序执行。
[bookmark: _Toc195284495][bookmark: _Toc195623387][bookmark: _Toc195709350][bookmark: _Toc195710109][bookmark: _Toc196482497][bookmark: _Toc196482548][bookmark: _Toc195607239][bookmark: _Toc196809993][bookmark: _Toc196468735][bookmark: _Toc196482608][bookmark: _Toc195607028]测量准确度
[bookmark: _Toc196482549][bookmark: _Toc196809994][bookmark: _Toc196482609]pH值测量
pH值测量范围 
电极导管与数据记录仪连接，将电极导管的pH传感器部分置于pH值为2.00、7.00或制造商规定的pH值测量范围对应的标准缓冲溶液中。观察电极导管测量的pH值应符合规定要求。
pH值允差
电极导管与数据记录仪连接，将导管pH传感器部分置于pH值为2.00、4.00、7.00的标准缓冲溶液中，分别观察设备测量的pH值，并计算误差是否符合要求。
[bookmark: _Toc196809995][bookmark: _Toc196482610][bookmark: _Toc196482550]阻抗测量（如适用）
阻抗测量范围
分别将200Ω、10kΩ的电阻（电阻精度为1%）或制造商规定的阻抗测量范围对应的电阻连接至导管的阻抗环上，分别观察设备测量的阻抗值应符合要求。
阻抗允差
分别将200Ω、2.2kΩ、4.7kΩ、10 kΩ的电阻（电阻精度为1%）连接至导管的阻抗环上，分别观察设备测量的阻抗值，并计算误差是否符合要求。
[bookmark: _Toc196482611][bookmark: _Toc196809996][bookmark: _Toc196482551]采集频率
阻抗采集频率
用示波器探头连接至电极导管阻抗环和数据记录仪电池仓的电池组负极，记录激励电信号波形周期如图1所示，并计算阻抗采集频率应符合要求。若制造商有其他等效的可替代试验方法，可按制造商规定的其他等效的可替代试验方法进行试验。
周期



[bookmark: _Toc196482619][bookmark: _Toc196810004]激励电信号波形图
pH采集频率
通过查验说明书验证符合性。
[bookmark: _Toc195623388][bookmark: _Toc196482498][bookmark: _Toc196482552][bookmark: _Toc195710110][bookmark: _Toc195607029][bookmark: _Toc196468736][bookmark: _Toc196482612][bookmark: _Toc195607240][bookmark: _Toc193701616][bookmark: _Toc193123734][bookmark: _Toc195709351][bookmark: _Toc195284496][bookmark: _Toc196809997][bookmark: _Toc192668672][bookmark: _Toc192837111][bookmark: _Toc192842039]数据记录仪
[bookmark: _Toc196809998][bookmark: _Toc196482613][bookmark: _Toc196482553]数据记录
在电池满电量情况下，将数据记录仪与电极导管连接，开启数据记录仪使其正常工作，用通用计时器记时，直到数据记录仪停止工作为止。导出数据记录仪存储的数据，读取计时器记录时间应符合要求。
[bookmark: _Toc196809999][bookmark: _Toc196482554][bookmark: _Toc196482614]显示信息
将数据记录仪与电极导管连接，开启数据记录仪使其正常工作，查验记录仪显示信息应符合要求。
[bookmark: _Toc196482555][bookmark: _Toc196482615][bookmark: _Toc196810000]按键要求
将数据记录仪与电极导管连接，开启数据记录仪使其正常工作，操作数据记录仪各状态按键，随后通过数据记录仪导出数据并观察结果。 
[bookmark: _Toc196482556][bookmark: _Toc196482616][bookmark: _Toc196810001]接头连接
将电极导管接头与数据记录仪连接和插拔时，检查配合良好、插拔自如，无过松过紧现象。
同时查验风险管理文档验证符合性。
[bookmark: _Toc196482557][bookmark: _Toc196482617][bookmark: _Toc196810002]防护等级
按YY 9706.111-2021中7.2条和8.3条规定进行检查和试验。
[bookmark: _Toc195607241][bookmark: _Toc195709352][bookmark: _Toc195284497][bookmark: _Toc196810003][bookmark: _Toc193123735][bookmark: _Toc196482618][bookmark: _Toc195623389][bookmark: _Toc195710111][bookmark: _Toc196482558][bookmark: _Toc196468737][bookmark: _Toc195607030][bookmark: _Toc196482499][bookmark: _Toc193701617]数据分析软件
通过查验说明书、安装和运行数据分析软件验证符合性。
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